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•  Retire  siempre  el  rotor  antes  del  transporte.  •  Debido  a  su  
peso,  la  centrífuga  debe  ser  transportada  por  varias  personas.  •  Transporte  la  centrífuga  
en  posición  vertical  y,  si  es  posible,  dentro  de  su  embalaje.  •  Levante  siempre  la  
centrífuga  por  ambos  lados  (ver  a  continuación).  NO  de  adelante  hacia  atrás.

•  Guarde  el  embalaje  original.  Consérvelo  para  futuras  consultas. si  es  necesario.,

•Se  debe  mantener  una  zona  de  seguridad  de  al  menos  30  cm  alrededor  de  la  centrífuga.  •Las  
personas  y  las  sustancias  peligrosas  deben  mantenerse  fuera  de  esta  zona  durante  la  centrifugación.

•El  banco  o  la  estructura  de  soporte  debe  ser  estable  y  libre  de  resonancia  •El  banco  o  la  estructura  

de  soporte  debe  ser  adecuado  para  el  uso  horizontal  de  la  centrífuga  •La  centrífuga  no  debe  exponerse  al  calor  ni  a  

la  luz  solar  intensa  •Los  rayos  ultravioleta  pueden  dañar  la  estabilidad  de  los  plásticos  

y  los  recubrimientos  •No  someta  los  rotores  de  polipropileno,  Delrin  ni  los  accesorios  a  

la  luz  solar  directa  •La  ubicación  de  la  zona  debe  estar  bien  ventilada  en  todo  momento

Informe  a  la  empresa  de  transporte  y  a  Centurion  Scientific  inmediatamente  •  
Verifique  que  el  pedido  esté  completo;  de  lo  contrario,  comuníquese  con  Centurion  Scientific

•  Revise  la  centrífuga  y  el  embalaje  para  detectar  posibles  daños  durante  el  envío.

Estas  reubicaciones  deben  cumplir  con  los  siguientes  requisitos:
La  centrífuga  solo  debe  utilizarse  en  interiores.

Ubicación

Transporte  de  la  centrífuga

Advertencia

Antes  de  la  configuración

Aviso

Transporte  e  instalación

2
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Decell

Rcf/Rpm

Memoria  Memoria

Almacenar

Memoria  O  RPM

Acelerar

ACCELL  DECELL

RCF  O

RecordarFunción

Tapa

Abierto (Segundo)

Selección  del  Rotor  que  necesita

Primero,  configure  el  rotor  a  099.  Consulte  la  opción  de  rotor  correspondiente  a  su  centrífuga.

flechas  para  seleccionar  el  Rotor  deseado.

Velocidad  x  10

NOTA.  Los  modelos  duales  solo  tienen  selección  12.  Depende  del  modelo.

Rotor

Comenzar

Detener

Solo  modelos  Prime  y  Dual.  Ambiente

El  número  de  pieza  del  rotor  aparecerá  aquí  en

La  pantalla  grande.  (Ejemplo  mostrado)

Rotor

PUNTO  DE  INICIO.

Velocidad  x  10 Tiempo  (minutos)

Presione  el

A.

Legumbres

1  0

Instrucciones  de  uso

5  4  0  1
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.  Velocidad  o  Rcf(G),  Aceleración,  Desaceleración.B do TiempoEstablezca  todos  los  parámetros  como  detalles  anteriores. A Rotor,

D.  Programación,  100  están  disponibles  de  0  a  99

Después  de  configurar  todos  los  parámetros  necesarios.

Botones  de  memoria

Para  recuperar  un  programa  Presione  Función  y  memoria  hasta  el  número  de  programa  deseado

Una  vez  hecho  esto,  mientras  presiona  Función  presione  Recordar.

Presione  Función  y  seleccione  la  memoria  para  el  número  deseado  presionando  Una  vez  hecho  

esto,  mientras  presiona  Función ,  presione  Almacenar.

NOTA.  Los  datos  de  la  última  ejecución  (el  programa  debe  estar  en  ejecución)  se  conservarán  después  de  apagar  la  centrífuga.

9  9

Instrucciones  de  uso

Almacenar Función

Memoria  Memoria

Memoria

Recordar

Machine Translated by Google



Decell

Rcf/RpmFunción

Memoria

O  RPM

Acelerar

ACCELL  DECELL

RCF  O

Memoria  Memoria

Recordar

2h,  etc.  significa  2  horas  y  así  sucesivamente,  CO  significa  constante

Seleccione  Hora  presionando  la  flecha  hacia  arriba  o  hacia  abajo.

Los  períodos  de  tiempo  van  de  0  a  99  minutos.  2  h,  3  h,  4  h,  5  h,  6  h,  7  h,  8  h,  9  h  y  CO

Tiempo  (minutos)

El  tiempo  mostrado  es  de  5  minutos  (Ejemplo)

Para  “Pelleting”  o  separaciones  rápidas  de  hasta  60  segundos

Es  la  velocidad  x  el  radio  máximo  del  Rotor  que  es  la  separación  para  el  análisis.

Configuración  de

Presione  Función  y  Aceleración  incrementa  de  0  a  9

Una  vez  alcanzado  el  tiempo  deseado,  suelte  el  botón.

Velocidad  x  10

Presione  Función  y  Decell  incrementa  de  0  a  9

Tapa

2

(Segundo)

Velocidad  mostrada  (Ejemplo).

En  incrementos  de  10  Rpm  o  10  Rcf(G)

................................................................................................................................................................................

o

1

Selección  de

B.

RCF  (G)  es  la  fuerza  real  que  realiza  el  trabajo  para  su  análisis.

Utilice  el  botón  Pulse ,  cuando  lo  mantenga  presionado  el  temporizador  contará  en  segundos.

Seleccione  su  tasa  de  aceleración  (9  es  el  más  rápido,  0  no  tiene  frenado  y  es  el  más  lento)

Presione  el  botón  Función  y  presione  Rcf/Rpm,  pulsará  el  punto  Rcf  superior  izquierdo  y  el  RPM  inferior  derecho

Velocidad  o  Rcf(G)  y  aceleración  o  deceleración  (frenado)

Seleccione  su  tasa  de  desaceleración  (9  es  el  más  rápido,  0  es  el  más  lento)

Legumbres

Abierto

Seleccione  el  valor  que  necesita  utilizando  el

4

Flechas

La  velocidad  mostrada  es  x  10,  es  decir  4000  Rpm.

DO. Periodo  de  tiempo

Seleccione  si  requiere  Velocidad  o  Rcf  (G)

3

0  4  0  0.

Instrucciones  de  uso

0  5
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Después  vuelva  a  colocar  los  tapones  de  plástico  en  su  posición  original.

•  Asegúrese  de  que  el  rotor  se  haya  detenido  (ver  a  través  del  puerto  en  la  tapa)  •  Una  vez  

detenido,  apague  el  aparato  a  través  del  interruptor  de  entrada  •  Tire  de  la  

centrífuga  ligeramente  sobre  la  mesa  (como  se  muestra  en  (a)  •  Notará  uno  (b)  o  algunos  

modelos  dos  tapones  de  plástico  (c).  Tapón  •  Ábralo  con  un  destornillador  (herramienta)  y  tire  

hacia  abajo.  •  La  tapa  se  abrirá  Ahora  puede  recuperar  sus  muestras

Vuelva  a  conectar  la  línea  eléctrica  de  la  centrífuga  una  vez  que  se  haya  restablecido  la  energía  principal.

Verifique  que  todo  funcione  correctamente  cerrando  la  tapa,  espere  5  segundos  y  luego  presione  para  abrir.

El  rotor  aún  puede  girar  a  alta  velocidad,  si  lo  tocas  puedes  causar  lesiones  graves.

Proceda  de  la  siguiente  manera

Espere  siempre  hasta  que  el  rotor  se  haya  detenido.

Durante  un  corte  de  energía,  no  podrá  abrir  la  tapa  de  la  centrífuga  a  través  de  la  pantalla.  Se  proporciona  una  

anulación  mecánica  para  permitir  la  recuperación  de  la  muestra.  Sin  embargo,  

esto  es  solo  para  uso  de  emergencia.  No  debe  usarse  
para  uso  normal.

Si  no  funciona,  reemplácelo  o  comuníquese  con  su  distribuidor.

(b)

(a)

*

(do)

Apertura  mecánica  de  emergencia  de  puerta

Advertencia

Solución  de  problemas

*

*

*
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Microrotores

Rotor  de  hematocrito

SIEMPRE  cargue  los  tubos  uno  frente  al  otro.  Pese  las  muestras  con  

una  precisión  de  1,0  gramos.  Para  obtener  las  mejores  separaciones,  coloque  siempre  la  tapa  

suministrada.  Revise  los  dos  sellos  

superiores  y  reemplácelos  periódicamente  (Número  de  pieza  8044).

COMPRUEBE  periódicamente  el  apriete  del  tornillo  de  fijación  del  rotor

COMPRUEBE  periódicamente  el  apriete  del  tornillo  de  fijación  del  rotor

SIEMPRE  cargue  los  tubos  uno  frente  al  otro.  Pese  las  muestras  con  

una  precisión  de  1,0  gramos.  Para  obtener  las  mejores  separaciones,  coloque  siempre  la  tapa  

suministrada.  Revise  la  junta  del  borde  

y  reemplácela  periódicamente  (número  de  pieza  8011).

�

��

�  �

�

Equilibrio  del  rotor
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Rotores  de  ángulo  fijo  grandes

Rotores  pequeños  de  ángulo  fijo

SIEMPRE  cargue  los  tubos  uno  frente  al  otro.  SIEMPRE  

pese  las  muestras  con  una  precisión  de  1,0  gramos.  Para  obtener  las  mejores  

separaciones,  revise  regularmente  el  ajuste  del  tornillo  del  rotor.

SIEMPRE  cargue  los  tubos  uno  frente  al  otro.  SIEMPRE  

pese  las  muestras  con  una  precisión  de  1,0  gramos.  Para  obtener  las  mejores  

separaciones,  revise  regularmente  el  ajuste  del  tornillo  del  rotor.

� �

�  � �

�

�

� �

Equilibrio  del  rotor
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Rotores  oscilantes  medianos  y  grandes

Rotor  oscilante  pequeño

Rotor  de  microtitor

Cargue  siempre  los  tubos  uno  frente  al  otro.  Pese  las  

muestras  con  una  precisión  de  1,0  gramos.  Para  obtener  las  mejores  

separaciones,  instale  siempre  los  4  cubos  y  los  4  adaptadores  

suministrados.  Compruebe  regularmente  el  apriete  del  tornillo  del  rotor.

SIEMPRE  cargue  los  tubos  uno  frente  al  otro.  Pese  las  

muestras  con  una  precisión  de  1,0  gramos.  Para  una  separación  óptima,  coloque  

SIEMPRE  todos  los  soportes  y  los  soportes.  Compruebe  

regularmente  el  apriete  del  tornillo  de  fijación  del  rotor.

SIEMPRE  cargue  las  placas  una  frente  a  la  otra.  SIEMPRE  

pese  las  muestras  con  una  precisión  de  1,0  gramos.  Para  una  separación  óptima,  

coloque  SIEMPRE  las  2  cubetas  

suministradas.  Compruebe  regularmente  el  apriete  del  tornillo  del  rotor.

��

��  �

�

� �

Equilibrio  del  rotor
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�

�

� �

� �
SIEMPRE  cargue  los  tubos  uno  frente  al  otro.  SIEMPRE  pese  las  

muestras  con  una  precisión  de  1,0  gramos.  Para  obtener  las  mejores  separaciones,  aplique  

regularmente  una  pequeña  cantidad  de  grasa  de  silicona  sobre  las  juntas  tóricas.  Revise  las  

juntas  tóricas  internas  y  externas  y  reemplácelas  periódicamente  (Número  de  pieza  8066).

COMPRUEBE  periódicamente  el  apriete  del  tornillo  de  fijación  del  rotor

SIEMPRE  cargue  los  portamuestras  uno  frente  al  otro.  SIEMPRE  pese  

las  muestras  con  una  precisión  de  1,0  gramos.  Para  obtener  las  mejores  separaciones,  

SIEMPRE  coloque  la  tapa  suministrada.  

Revise  las  dos  juntas  superiores  y  reemplácelas  periódicamente  (Número  de  pieza  8055).

COMPRUEBE  periódicamente  el  apriete  del  tornillo  de  fijación  del  rotor

Rotor  de  lavado  de  células  manual

Rotores  de  citología

Equilibrio  del  rotor
Machine Translated by Google



Cuidado  de  su  centrífuga  y  cubetas

!

!
!

!

!

!

!

Apoyo  técnico

!
!

Asegúrese  de  que  todos  los  cubos  estén  presentes  en  el  rotor  cuando  

utilice  la  centrífuga,  ya  que  utilizar  la  unidad  con  un  rotor  
desequilibrado  puede  provocar  distorsión  y  desgaste  excesivo.

No  utilice  ningún  tipo  de  estropajos  ni  materiales  abrasivos  para  limpiar  los  

cubos  y  asegúrese  de  utilizar  siempre  un  limpiador  con  pH  neutro.

Asegúrese  siempre  de  que  las  tapas  y  los  accesorios  estén  bien  
apretados  antes  de  poner  en  funcionamiento  la  unidad.

Los  cubos  de  aluminio  deben  mantenerse  limpios  y  libres  de  humedad  para  

conservarlos  en  buenas  y  seguras  condiciones  de  funcionamiento.

Los  pasadores  del  rotor  deben  mantenerse  limpios  y  lubricados  periódicamente.

Se  recomienda  apagar  la  centrífuga  y  dejar  la  tapa  abierta  durante  la  noche  para  

garantizar  que  cualquier  acumulación  de  humedad  pueda  evaporarse.

Utilice  únicamente  accesorios  oficiales  de  Centurion  Scientific  con  su  

producto.  Asegúrese  siempre  de  que  las  muestras  estén  distribuidas  en  un  

patrón  diametral  para  garantizar  que  la  máquina  funcione  de  forma  equilibrada.

Mantenga  siempre  los  cubos  y  adaptadores  limpios  y  libres  de  humedad  

en  todo  momento,  esto  ayudará  a  prevenir  la  corrosión.

Se  recomienda  realizar  un  mantenimiento  y  limpieza  periódicos  de  la  unidad  y  
los  accesorios.

Machine Translated by Google



Ejemplo

Al  operar  la  centrífuga  a  una  velocidad  
de  3000  rpm,  coloque  una  regla  en  la  
tabla  que  conecte  el  punto  de  10  
cm  en  la  escala  de  radio  de  rotación  (A)  
con  el  punto  de  3000  rpm  en  la  escala  de  
velocidad  (B).

De  manera  similar,  si  se  conoce  el  “rcf”  
deseado,  la  velocidad  necesaria  para  
un  radio  de  rotación  dado  se  puede  
determinar  conectando  los  dos  puntos  
conocidos  y  leyendo  la  intersección  de  la  
regla  con  la  escala  de  velocidad.

Lea  el  punto  en  el  que  la  regla  
interseca  la  escala  de  fuerza  
centrífuga  relativa  (C),  en  este  caso,  
1000  x  gravedad.

Para  encontrar  la  fuerza  centrífuga  
relativa  a  una  distancia  radial  de  10  
cm  del  centro  de  rotación

Nomograma  para  la  determinación  de  RCF

Apoyo  técnico

RCF  =  fuerza  centrífuga  relativa  (gravedad)
r  =  radio  desde  el  centro  de  rotación  hasta  el  fondo  del  tubo  (cm)

RCF  =  .00001118  xrx  N2
Ecuación  para  calcular  el  RCF

N  =  velocidad  de  rotación  (rev.  por  minuto)

Machine Translated by Google



TE
FL

O
N

™

AC
ER

O
  

IN
O

XI
D

AB
LE

C
AU

C
H

O
  

D
E 

 
SI

LI
C

O
N

A

R
EC

U
BR

IM
IE

N
TO

  
AN

Ó
D

IC
O

PO
LI

C
AR

BO
N

AT
O

PO
LI

PR
O

PI
LE

N
O

VA
SO

D
EL

R
IN

™

AL
U

M
IN

IO

pa
ra

  
AL

U
M

IN
IO

S

S

S

Tú

S

Tú

Ácido  acético  (60%)

QUÍMICO

S

METRO

METRO

S

Tú

S

S

S

S

Tú

EM

S

S

Tú

/

S

/

S

Hidróxido  de  amonio  (conc.)

S

S

Ácido  acético  (60%)

S

/

S

Tú

/

S

S

Cloruro  de  aluminio

S

S

METRO

Tú

S

S

S

METRO

Tú

S

EM

Tú

S

S

S

S

Acetofenona

S

S

S

S

S

Hidróxido  de  amonio  (28%)

S

S

S

Universidad  Estatal  de  Misuri

do S

SM

Alcohol  2butílico  

2mercaptoetanol

/

S

/

Tú

Tú

S

/  EM

Ácido  acético  (glacial)

Alcohol  alílico

METRO

S

SMM

S

S

S

S

S

/

Tú

S

S

2butanol

Acetonitrilo

S

Tú

Tú

Nitrato  de  amonio

S

/

S

Tú

Tú

Tú

Tú

S

/

S

S

Tú

S

/

S

S

Cloruro  amónico

S

S

3pentanona

Alconox™

/

S

S

Tú

/

Acetaldehído

Universidad  Estatal  de  Ohio S

EM

S

S

S

Fluoruro  de  aluminio

S

S

Tú

S

Amoníaco

S

Universidad  Estatal  de  Ohio

S

2propanol

Tú

S

S

Acetileno

S

/

S

Universidad  Estatal  de  San  Luis

S

do

Tú

Carbonato  de  amonio  saturado

S

Universidad  Estatal  de  Ohio

Tú

S

Tú

Tú

METRO

METRO

S

Universidad  Estatal  de  Ohio

S

S

S

METRO

S

SMS

Cloruro  de  aluminio

/

S

S

S

sulfato  de  aluminio

SM

Tú

Universidad  Estatal  de  Ohio

Tú

Ácido  acético  (5%)

S

S

Acetona

S

Carbonato  de  amonio

S

S

S

Tú

/

S

S

S

S

Ácido  acético  (10%)

Tú

S

Cloruro  de  amonio,  hidróxido  de  amonio  

saturado  (10%)

Tú

S

S

S

Tú

Ácido  acético  (5%)

Universidad  Estatal  de  Ohio

/

acetato  de  amonio

S

S

SMS

UM /

S

METRO

sulfato  de  aluminio  y  potasio

S

S

S

Tú

Anhídrido  acético

M    Ataque  moderado

U    Insatisfactorio

S    Satisfactorio
Llave

Tabla  de  resistencia  química
Machine Translated by Google
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R
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BR
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IE

N
TO
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Ó
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LI

PR
O

PI
LE

N
O

acetato  de  butilo

Tú

S

METRO

/

Tú

Sales  de  calcio

S

Tú

S

S

Tú

Tetracloruro  de  carbono

Tú

S

S

S

S

Sulfuro  de  amonio  Sulfuro  

de  amonio,  sat.

S

/

S

METRO

S

S

bencenamina

S

METRO

METRO

S

S

S /

S

S

S

METRO

S

Tú

Tú

Tú

S

Tú

S

METRO

S

/

S

S

S

/

S

Persulfato  de  amonio  Fosfato  

de  amonio  Sulfato  de  amonio  

Sulfato  de  amonio  (77%)

S

Tú

/

S

METRO

Sales  de  bario

S

Yoduro  de  cesio

S

METRO

Tú

Tú

/

Tú

/

S

S

Tú

S

S

S

Tú

METRO

Agua  regia

Tú

formato  de  cesio

S

S

S

S

METRO

METRO

Betamercaptoetanol

Tú

sulfato  de  cesio

/

S

S

Cloruro  de  calcio

S

S

Tú

METRO

S

/

S

Tú

S

Tú

S

/

Tú

S

S

/

S

METRO

/

Tú

/

S

bromuro  de  cesio

Ácido  benzoico

S

METRO

S

Tú

S

S

S

S

S

S

S

/

SM

METRO

Acetato  de  amilo  

Alcohol  amílico  
Anilina S

S

S

acetato  de  cesio

S

Benceno

/

METRO

Tú

S
S

S

Tú

SM

METRO

Butano

S

S

METRO

Tú

Tú

Hipoclorito  de  calcio

METRO

Tú

S

Tú

/

disulfuro  de  carbono

/

S

S

Tú

/

Sulfato  de  amonio  (sat.)

S

S

S

METRO

S

Benzaldehído

S

/

METRO

S

/ S

S

/

/MMCloro,  solución  de  agua

S

S

S

S

/

S

S

METRO

S

METRO

S

METRO S

S

Ácido  bórico

TúCloro,  gas  seco

S

S

S

S

/

S

Tú

/

Tú

S

/

S

METRO

S

Tú

METRO

S

/

S

S

Tú

/  M

S

METRO

METRO

METRO

S

Cloruro  de  cesio

S

S

METRO

S

S

Alcohol  bencílico

S

S

Tú

S

S

Bisulfato  de  calcio

S

S

METRO

METRO

S

Dióxido  de  carbono

S

/

S

S

S

Tú

S

/

M    Ataque  moderado

U    Insatisfactorio

S    Satisfactorio
Llave

Tabla  de  resistencia  química
Machine Translated by Google
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C
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N

AT
O

S

S

Sales  de  cobre

S

S

S

S

S

Calcinación

S

/

S

Tú

Diacetona

S

S

S

S

/

SM

Éter  dietílico

Tú

Tú

S

Tú

S

S

S

Ácido  cítrico  (10%)

S

/

S

/

METRO

S

S

S

/

Etanol  (5%)

ciclohexano

Tú

Tú

Tú

S

METRO

Dextrano

S

METRO

S

S

Cloro,  gas  húmedo

Tú

ftalato  de  dibutilo

METRO

S

S

S

S

/

/

Universidad  Estatal  de  Ohio

Tú

Universidad  Estatal  de  Ohio

Desoxicolato

S

S

S

Tú

/

Tú

S

Dioxano

/

Ácido  crómico  (30%)

S

Ácido  crómico  10%

S

S

Tú

S

METRO

Universidad  Estatal  de  Ohio

Tú

S

Mezcla  de  cresol

S

Agua  destilada

S

S

/MM

S

Tú

Tú

S

S

S

S

METRO

S

SM

S

Universidad  Estatal  de  San  Luis

Cloroformo

pirocarbonato  de  dietilo

Ácido  clorosulfónico

S

S

S

Ácido  crómico  (50%)

S

/

Tú

S

S

Tú

Tú

S

Tú

S

Cloroetano

Dietilcetona

Tú

/  M

S

Tú

S

S

S

/

S

/

Tú

S

S

S

S

S

S

Etanol  (50%)

ciclohexanona

Tú

Tú

S

/

S

Dextrano  (sulfato)

S

S

EM

S

Clorobenceno

S

Dicloroetileno

/

S

/

/

S

S

Ácido  cítrico

S

S

S

/

S

METRO

Tú

/

S

S

Etanol  (100%)

Medios  culturales

Universidad  Estatal  de  Ohio

S

Ácido  crómico  50%

S

S

S

Tú

S

METRO

Tú

S

/

S

Etanol  (10%)

S

S

S

S

S

S

S

Universidad  de  Michigan

Universidad  Estatal  de  San  Luis

S

Tú

S

/

S

Tú

/  M

dimetilsulfóxido

Ácido  crómico  (10%)

S

/  EM

S

Ácido  crómico  (80%)

SMS

/

Tú

S

S

Tú

S

Sulfato  de  cobre

S

S

S

Tú

Tú

S

Tú

S

Tú

Tú

EM

S

M    Ataque  moderado

U    Insatisfactorio

S    Satisfactorio
Llave

Tabla  de  resistencia  química

Machine Translated by Google



M    Ataque  moderado

U    Insatisfactorio

S    Satisfactorio
Llave

S

S

S

Tú

/

S

/

Etanol  (95%)

S

S

S

/

Tú

/

S

SMM

METRO

Alcohol  etílico  (10%)

Formaldehído  (5%)

/

/

S

METRO

Alcohol  etílico  (95%) Tú

S

S
S

S

/

S

Tú

MM

vapor  de  óxido  de  etileno

S

/

Tú

/

S

S

acetato  de  etilo

/  M

Tú

Etanol  (70%)

Formaldehído  (40%)

S

S

Alcohol  etílico  (95%)

S

S

/

METRO

Tú

S

Tú

METRO

Etanolamina

S

S

Cloruro  ferroso

METRO

/

S

S

METRO

Alcohol  etílico  (5%)

S

S

S
METRO

Formalina  (40%)

S/

S

cloruro  de  etilo

S

S

Tú

S

TúÁcidos  grasos  insaturados

METRO

/

sulfato  férrico

S

Tú

METRO

Tú

/

Formaldehído  40%

Etanol  (96%)

Tú

Tú

S

Alcohol  etílico  (96%)

/  M

Tú

/

Alcohol  etílico  (100%)

S

Tú

S

/

Ácidos  grasos  saturados

Formalina

S

SS

S

Tú

S

Alcohol  etílico  (50%)

S

/

S

S

Tú

Ácido  fórmico

S

S

METROGlicol  etileno

S

S

MM

S

/  M

S

METRO

S

/

/

sulfato  ferroso

Tú

S

S

S

S

S

S

S

METRO

S

/

dicloruro  de  etileno

METRO

/

S

S

Alcohol  etílico  (50%)

S

Cloruro  férrico

METRO

METRO

SFormalina  (5%)

Tú

S

S

/  M

S

Tú

S

Tú

S

Tú

Gas  de  óxido  de  etileno

Tú

S

/

S

S

S

S

S

S

/

/

Ácido  fluorobórico

S

METRO

S

S

Tú

S

S

S

S

METRO

S

S

S

S

S

S

S

Alcohol  etílico  (70%)

Tú

METRO

/

S

Ácido  fórmico  (10%)

Óxido  de  etileno  (100%)

/

SM

S

Tú

METRO

S

Tú

S

Tú

/

S

METRO

FicollHypaque™

S
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AC
ER

O
  

IN
O

XI
D

AB
LE

pa
ra
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U
M
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U

M
IN

IO

R
EC

U
BR

IM
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N
TO
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Ó
D

IC
O
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FL

O
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™

C
AU

C
H

O
  

D
E 

 
SI

LI
C

O
N

A

PO
LI

PR
O

PI
LE

N
O

VA
SO

PO
LI

C
AR

BO
N

AT
O

D
EL

R
IN

™

/
Tú

Ácido  clorhídrico  (50%)
Tú

/

S

Tú

Ácido  fórmico  100%

S

S

Tú

Ácido  fluorhídrico  (70%)

Tú

/

S

Tú

S

METRO

/

/

Tú

Ácido  gálico

/  M

S S

Tú

STú

Ácido  clorhídrico  (5%)

Tú

S

S

S

S

Ácido  fluorhídrico  (60%)

S

Tú

Tú

S

Clorhidrato  de  guanidina

/  EM

S

Tú

do

Ácido  fórmico  (3%)

Tú

S

/

S

Furfural

Tú

S

/

Tú

S

S

S

/

Universidad  Estatal  de  San  Luis

Tú

Tú

Peróxido  de  hidrógeno  (10%)

S

S

/

SS

Tú

/

/

S

/

S

Universidad  Estatal  de  Ohio

S

Tú

/

S

S

S

Tú

HaemoSol™

Universidad  Estatal  de  Ohio

Ácido  fluorhídrico  10%  
Ácido  fluorhídrico  50%  
Ácido  fluorhídrico  conc.

Tú

S

S

Ácido  clorhídrico  (conc.) Tú

/

SS

/

S

S

S

S

Universidad  Estatal  de  Ohio

Tú

/

Tú

/

S
S

Tú

S

S

Tú

Gasolina

EM

Tú

S

Universidad  Estatal  de  Ohio

S

S

S

Tú

/

S

S

Universidad  Estatal  de  Ohio

S

Tú

Tú

Tú

S
STú

Glutaraldehído

S

Ácido  clorhídrico  (10%)

/

S

/

Tú

S

S

S

S

Ácido  fluorhídrico  (100%)

S

/

/

S

Peróxido  de  hidrógeno  (100%)

S

/  EM

S

/

Tú

/

S
S

S

Hexano

S

Tú

/  M

Universidad  Estatal  de  Ohio

/S

Tú

S

Ácido  clorhídrico  10%  
Ácido  clorhídrico  50%  
Ácido  cianhídrico  
Ácido  fluorhídrico  (10%)

Tú

Clorhidrato  de  gluanidina

S

S

S

Tú

S

Tú

/

S

S

S

Glicerol

Tú

Ácido  clorhídrico  (37%)

/

/  MMS

/

S

Ácido  fórmico  (100%)

Ácido  fluorhídrico  (50%)

S

Tú

S

/

/

/

S

S

S

SPeróxido  de  hidrógeno  (30%)

Tú

S

Tú

Aceite  combustible

Tú

Tú

S

Ácido  clorhídrico  (30%)

/

/

S

S

S

S

/

Tú

Ácido  fluorhídrico  (38%)

/

Tú

Glicerina

Tú

S

S

Peróxido  de  hidrógeno  (3%)
S

Tú

S

M    Ataque  moderado

U    Insatisfactorio

S    Satisfactorio
Llave

Tabla  de  resistencia  química
Machine Translated by Google
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R
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LI

PR
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N
O

S

Metanol  (100%)

S

S/

S

Peróxido  de  hidrógeno  3%  

Peróxido  de  hidrógeno  10%  Sulfuro  

de  hidrógeno,  gas  seco  Sulfuro  de  

hidrógeno,  gas  húmedo  Ácido  hidroquinona

idoacético S

S

S

Isopropanol  (100%)

Alcohol  laurílico

/

Tú

S

S

S

Hidróxido  de  magnesio,  saturado

/

Tú

S

Metanol

S

Tú

METRO

Tú

/

S

Tú

S

SMM

S

S

Isooctano

Ácido  láctico  (50%)

Metanol  (10%)

/

S

Tú

S

S

Peróxido  de  hidrógeno  (conc.)

Hidróxido  de  magnesio

S

S

S

S

S

Tú

METRO

/  M

/

S

S

S

S

S

/

Alcohol  isopropílico  (100)

/

Tú

S

Sales  de  manganeso

METRO

S /

S

Ácido  maleico

S

S

S

S

S

S

/

S

Tú

S

/

/

S

Alcohol  isopropílico

acetato  de  plomo

S

S

S

S

Sulfato  de  magnesio

Tú

S

S

S

S

Tú

METRO

/

Tú

S

S

S

/

/

Tú

/

SM

Tú

S

Tú

S

S

S

S

METRO

S

S

S

S

S

S

METRO

Cloruro  de  mercurio

S

S

SSM

METRO

Solución  de  yodo

/

S

S

S

S

S

S

S

METRO

S

S

Queroseno

METRO

S

S

Ácido  mercaptoacético

METRO

S

S

Tú

METRO

/

S

Tú

S

Tú

S

S

METRO

S

/

S

Tú

S

S

/

Tú

S

S

Sales  de  mercurio
S

S

S

Isobutanol

Ácido  láctico  (100%)

/

Cloruro  de  magnesio

S

S

Alcohol  isobutílico  (10%)

S

Ácido  láctico  (20%)

S

/

METRO

S

S

S

/

S

Mercurio

S

S

/

Tú

Ácido  yodoacético

Diluyente  de  laca

S

/

do

Tú

/

S

S

Alcohol  isobutílico

Tú

Tú

SM

S

S

Tú

/

/

S

M    Ataque  moderado

U    Insatisfactorio

S    Satisfactorio
Llave

Tabla  de  resistencia  química
Machine Translated by Google
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O
N

A

PO
LI

PR
O

PI
LE

N
O

VA
SO

D
EL

R
IN

™

PO
LI

C
AR

BO
N

AT
O

S

S

Tú

Ácido  nítrico  fumante

S

S

Alcohol  metílico  (100%)

S

SMM

Petróleo  (algodones/d)

S

S

METRO

S

S

/

S

S

Universidad  Estatal  de  Ohio
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Universidad  Estatal  de  Ohio

S

S S

Tú

S

S

Tú

S

/

Tú

N,  Ndimetilformamida

/

S

Tú

S
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ftalato  de  nbutilo

/

Tú

Alcohol  metílico
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S
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S

/

/
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S

/
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S
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S
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S
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Universidad  Estatal  de  Ohio/

/  EM

Tú
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S

S

S
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Hidróxido  de  potasio  (conc.)
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S

S

S
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/
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Tú
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S
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/

/

S
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S S

S

S
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S

S

S
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/
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Tú

S

S

/

S

MMUMU

S
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S

S

S
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S

S
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S
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/

METRO

S

/

S

Bicarbonato  de  sodio

Tú
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/
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S

S
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S

S

/

S
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/

S

S

S

METRO

/
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S
Nitrato  de  plata

S
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S
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S

S

SS  MS

S

S
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10%  Hipoclorito  de  
sodio  Hipoclorito  de  sodio  (5%)
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S

/
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S

S
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S
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S
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/
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S

S

S

S
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S

Ácido  sulfúrico  (50%)

S

/
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Ácido  sulfúrico,  ácido  tánico  

fumante

S
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S

S
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S

EM

/  M

Tú

METRO

Tú

S

S

Tetracloruro

S

S
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S

S

S

sulfito  de  sodio

S

S

/
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/
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S

S

S
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S

Sacarosa

do

S

Nitrato  de  sodio

Ácido  sulfúrico  (75%)

S

S

S

METRO

Tú

METRO

Tú

/
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S

S

Nitrato  de  sodio  (10%)

Sacarosa

Silicato  de  sodio

S

Ácido  sulfúrico  (60%)
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S
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S
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Tú
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S

S
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S

Tú
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S
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/

S

S

S

/

S

S

S

S

METRO

Tú

METRO

/

S

Tú
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/

S

/

Ácido  sulfosalicílico  Cloruro  

de  azufre  Dióxido  de  

azufre  Ácido  sulfúrico  
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S

STú

S

S

S
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Tú

/

S
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S
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/
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S

/

S

S

S
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S
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S

S

S
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S

S

/

/

/
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/
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S

S
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/
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S

/
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S

S
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S

S
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/
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S
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S

/

S
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S
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S

S

S

S

S

S
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S
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S
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/

S

/
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S

Tú

Tú

S

S

Tú

/

S

/

S

S
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/
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/

S

S

Ácido  esteárico
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S
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S
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/
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S
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S

Tolueno

S

S
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Tú
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S

Xileno

/

S

Universidad  Estatal  de  Ohio
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/
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S

S

Tetralina

Espíritus  blancos

S

S

S Tú

Universidad  de  Michigan
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/
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/
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IEC  10101,  10102  020,  IEC  101020202  020,  7.2.101  EN  
61010,  EN  610101,  7.5  piezas  expulsadas,  BS  5724,  BS  7687:2.20  BS  EN  
610102020  1195,  73/23/CEE  Directiva  de  baja  tensión  EMC  UE  89  336  
(INCLUYE  93/68/CEE)

Grupo  C  autocertificado.

IVD  9879EC

Información  complementaria  Marcado  CE

El  producto  adjunto  cumple  con  los  requisitos  de  las  siguientes  Directivas  y  lleva  la  marca  CE  correspondiente.

Directiva  de  baja  tensión  73.23/CEE

Por  la  presente  declaro  que  el  equipo  mencionado  anteriormente  ha  sido  diseñado  para  cumplir  con  las  secciones  
pertinentes  de  las  especificaciones  mencionadas.  La  unidad  cumple  con  todos  los  requisitos  esenciales  aplicables  de  las  
directivas.

Certificado  por:  K.  Cooper  Gerente  de  Control  de  Calidad

Declara  que  el  producto:  Serie  de  centrífugas  ProHospital

Directiva  EMC  89/336/CEE  (incluida  la  93/68/CEE)

Este  producto  fue  probado  en  una  configuración  típica  con  Centurion  Scientific  Ltd  y  otras  instalaciones  de  prueba.

Opciones  de  producto:  Rotor  más  accesorios

Este  instrumento  está  totalmente  garantizado  contra  defectos  de  fabricación  por  un  período  de  tres  años  a  partir  de  la  
fecha  de  la  factura  de  compra.

El  manual  técnico  y  de  servicio  se  puede  obtener  a  través  de  nuestro  sitio  web  y  la  dirección  que  figura  a  continuación.

Control  de  Calidad.  ISO  90001:2008

sistemas  internos  para  probar  subconjuntos  (5)  y  producto  final.

Cumple  con  las  siguientes  especificaciones  del  producto:

IVD  98/79CE    Directiva  Europea.

Científico  limitado
Centuri en

Declaración  CE  de  conformidad

Los  antiguos  establos,  Church  Farm,  Stoughton,  Chichester,  Sussex  Occidental.  PO18  9JL.  Reino  Unido.

Machine Translated by Google
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METROI

Los  antiguos  establos,  Church  Farm,  Stoughton,  Chichester,  Sussex  Occidental.  PO18  9JL.  Reino  Unido.

METRO

norte

mi

norte

do

Concedido  en  2019

Representante  de  la  empresa

Firmado  por  y  en  nombre  de  Centurion  Scientific  Ltd

Centurion  Scientific  Ltd  de  The  Old  Stables,  Church  Farm,  Stoughton,  Chichester,  

West  Sussex,  PO18  9JL,  REINO  UNIDO,  confirma  por  la  presente  

que  todas  las  centrífugas  y  accesorios  que  suministramos  son  de  origen  del  REINO  

UNIDO.
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www.PrOanalyticalcentrifuge.com

Para  revisar  esta  
gama,  visite:

Centurión  Scientific  Ltd.

Fabricado  por:

Distribuido  por:

Correo  electrónico:  info@centurionscientific.co.uk
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